内窥镜摄像系统参数要求
一、基本情况：
1、名称：内窥镜摄像系统
2、数量：2套
3、预算：360万
二、基本参数要求(必须提交满足以下参数材料证明)：
1、内窥镜摄像系统至少支持3倍以上电子放大。
2、内窥镜摄像系统支持4K拍照或录像。
3、内窥镜摄像系统兼容4K、3D功能。
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